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K9-16C 

CORANTE SAFER – NÃO MUTAGÊNICO  

 

Instruções de Uso 

 

USO PRETENDIDO 

 

O Corante Safer é um reagente fluorescente não mutagênico utilizado para preparar 

amostras de DNA ou Marcador Molecular para a visualização imediata de bandas de DNA em 

luz azul ou iluminação UV de géis de agarose. O Corante Safer é fornecido em solução com 

tampão de carreamento de DNA com concentração de 6X e é sensível para detecção de 

dsDNA.  

É composto por três corantes de carregamento (Azul de Bromofenol, Xileno Cianol e 

Laranja G), permitindo a visualização da migração do DNA durante a eletroforese.  

Os valores de fluorescência/excitação aproximados são de: 300 nm, 495 nm/537 nm. 

Nota1: Uso recomendado em Transiluminador com luz UV de 300 nm a 312 nm ou de 

LED para obtenção de melhores resultados. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

▪ Aparência: Líquido Azul.  

▪ Apresentação: Frasco com 1 mL. 

 

Observação: Em géis de agarose de 1%, o Xileno Cianol migra com aproximadamente 400 pb 

de DNA, enquanto o Azul de Bromofenol migra com 300 bp de DNA, e o Laranja G migra com 

fragmentos menores, de aproximadamente 50 pb. 

 

UTILIZAÇÃO 

 

1. Agitar o Corante Safer em vortex por 10 segundos antes de utilizá-lo. 

2. Diluir 1 parte do corante em 5 partes da amostra de DNA e misturar.  

Nota2: O corante também deve ser adicionado aos Marcadores Moleculares para 

visualização das bandas. 

Nota3: Para que a visualização seja mais brilhante, recomenda-se utilizar 3 partes do 

corante para 5 partes da amostra de DNA ou Marcador Molecular. 

3. Realizar o ensaio de acordo com os procedimentos padrão. 

4. Quando a eletroforese estiver concluída, retirar o gel e colocar em Transiluminador UV 

ou LED para visualização das bandas. 

 

DESCARTE 

 

Ao contrário da maioria dos corantes que são altamente tóxicos e não podem entrar em 

contato com o meio ambiente, este produto pode ser descartado como resíduo comum, de 

acordo com a legislação ambiental municipal, estadual e federal vigente. 
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ARMAZENAGEM E TRANSPORTE 

 

▪ Transportar e armazenar a 4°C. Produto sensível à luz. 

▪ Validade e Armazenamento:  

o 01 ano, se armazenado a 4°C; 

o 02 anos, se armazenado a -20°C. 

 

DISTRIBUIDOR 

 

Kasvi Importação e Distribuição de Produtos para Laboratórios Ltda. 
Rua Abrão Calixto, 153 - Curitiba – Paraná – Brasil - CEP: 82.600-040 
Tel.: (41) 3535-0900 | Fax: (41) 3535-0901 
DDG: 0800 726 0508 
E-mail: kasvi@kasvi.com.br  
Site: www.kasvi.com.br  
CNPJ: 13.324.282/0001-24 
Responsável Técnica: Camila Coelho da Silva Santos – CRBio/PR: 66717/D-07 
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